广东省环境保护厅

粤环审〔2016〕398号
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广东省环境保护厅关于佛山市第一人民医院核技术应用项目竣工环境保护验收意见的函

佛山市第一人民医院：
你医院核技术应用项目竣工环境保护验收申请及有关材料收悉。我厅对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，并将该项目环境保护执行情况在广东省环境保护厅公众网（http://www.gdep.gov.cn）进行了公示。公示期间未收到群众的投诉和反对意见。经研究，现提出验收意见如下：
一、佛山市第一人民医院位于佛山市禅城岭南大道81号。本次核技术应用项目验收内容为：扩建核医学科非密封放射性物质工作场所，使用131I、99mTc和18F放射性核素的使用量，扩建后仍属乙级非密封源工作场所；增加使用3台DSA，属II类射线装置；使用DR机、数字乳腺X线摄影系统等射线装置27台，属III类射线装置。

二、广东省环境辐射监测中心编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（粤环辐验监字〔2016〕第B009号）表明：
佛山市第一人民医院射线装置机房周围的辐射剂量率监测结果满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求；核医学科乙级非密封源工作场所辐射剂量率监测结果与β表面污染水平监测结果与辐射工作人员的受照剂量和公众的年估算受照剂量监测结果满足《电离辐射防护与辐射源防护基本标准》（GB18871-2002）的要求。

三、该项目执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，申领了辐射安全许可证，设置了辐射安全管理机构，制定了辐射防护和环境保护规章制度，建立了辐射事故应急预案，基本落实了各项防护措施和辐射安全措施，竣工环境保护验收合格。
四、项目投入运行后应做好以下工作：
（一）进一步完善辐射安全管理机构，强化安全意识；及时组织辐射工作人员参加辐射安全工作人员培训，做到持证上岗；进一步加强工作人员个人剂量管理，每3个月监测1次并建立剂量档案；
（二）完善并严格执行辐射安全管理制度和辐射应急预案，每年1月31日前向我厅报送上一年度的安全与防护年度评估报告。
五、该项目日常的环境保护监管工作由佛山市环保局负责。
[image: image2.wmf]                             广东省环境保护厅

                              2016年8月5日


  抄送：佛山市环保局，广东省环境辐射监测中心。
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